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Installation der Software 

Beim Kauf des Quanten Resonance Magnetic Analysers liegt ein kleines Handbuch zur Installation bei. Dieses ist 

jedoch nur in Englisch. Aus diesem Grund finden Sie hier das komplette Installationshandbuch in deutscher 

Sprache. 

Wichtig: 

Bevor Sie die Software installieren, deaktivieren Sie Ihr Antivirusprogramm. Ansonsten erhalten Sie 

eine Meldung, dass die CD einen Virus hätte (was nicht der Fall ist) und das Programm lässt sich 

nicht installieren. Diese Virusmeldung kommt, da im Programm tausende Frequenzmuster 

gespeichert sind und diese teilweise dieselben Zeichenfolgen haben wie es ein Virus haben könnte. 

1. Legen Sie die mitgelieferte CD/DVD in das Laufwerk und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das 

Programm setup.exe und wählen Sie . 

 
 
Klicken Sie im darauf erscheinenden Bildschirm auf [Weiter]. 
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2. Wählen Sie aus, wo das Programm gespeichert werden soll. Idealerweise übernehmen Sie den Vorschlag 

des Programmes. 

 

 
 
 

3. Klicken Sie auf [Weiter] 

 

 
 

 

4. Wählen Sie aus, in welchem Ordner das Icon zum Start der Software abgelegt werden soll und klicken Sie auf 

[Weiter] 
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5. Klicken Sie auf Beenden, um die Installation zu beenden. 

 

 
 

 

Hinweis: 

Unter Windows 10/8/7 muss die Installation als Administrator ausgeführt werden. Unter Windows XP/Vista 
kann die Installation auch ohne Administrationsrechte erfolgen. 

 

Bedienungsanleitung 

 
Damit Sie das Programm ausführen können, stecken Sie den Dongle (dieser sieht aus wie ein USB Stick 
und ist im Lieferumfang enthalten) in den USB Port und klicken Sie doppelt auf das Icon von “Quantum 
Resonance Magnetic Analyzer (4)”  
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Danach erscheint der Startbildschirm 
 

 
 

 
 

Klicken Sie auf „Kunden“ in der Menuleiste um in das Untermenu zu gelangen um neue Testpersonen zu 
erfassen. 
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In dieser Darstellung sehen Sie die Kundeninformationen und wann Tests durchgeführt wurden. Auf der 

linken Seite sehen Sie die einzelnen Kunden und Gruppen. Um eine bessere Übersicht zu erhalten, können 

Sie Gruppen erstellen und die einzelnen Kunden diesen individuell zuweisen. 
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Kunden und Gruppenorganisation 

 

Mit Hilfe dieser Funktionen können Sie Kundendaten und Gruppen verwalten. 

 
 
 
Um die Daten einer neuen Person erfassen zu können, klicken Sie auf „Hinzufügen“ in der Sektion 
„Management getesteter Personen“. 
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Um die Daten einer bereits früher getesteten Person zu suchen, klicken Sie auf [Suchen]. 
 

  
 
 
Klicken Sie auf [Hinzufügen] in der Gruppe „Management getesteter Personen“ um eine neue Person zu 
erfassen. Felder, welche mit einem roten Stern markiert sind, müssen ausgefüllt werden (Pflichtfelder). 
Möchten Sie die Daten einer bereits erfassten Person anpassen, wählen Sie die gewünschte Person aus und 
klicken Sie auf [Bearbeiten]. 
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Danach können alle bereits erfassten Angaben angepasst werden. 

Sollen die Daten einer bereits erfassten Person (inklusive den Tests) gelöscht werden, klicken Sie auf [Löschen]. 

 

Gruppenmanagement 

 
 

Um Tests der Kunden besser verwalten zu können, besteht die Möglichkeit, Gruppen anzulegen und die 

jeweiligen Kunden diesen Gruppen zuzuweisen. 

Eine neue Gruppe kann erstellt werden, indem man in der Sektion „Gruppenmanagement“ auf [Hinzufügen] 

klickt. Um den Gruppennamen oder die Beschreibung anzupassen, klicken Sie auf [Bearbeiten], um eine Gruppe 

zu löschen auf [löschen]. Eine Gruppe kann aber nur gelöscht werden, wenn sich darin keine Personen befinden. 
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Test durchführen 

Haben Sie die Daten einer neuen Testperson, erfasst, so versichern Sie sich, dass der Quanten Resonance Magnetic Analyser 

mit dem PC verbunden ist und klicken Sie in der Menuleiste auf „TEST“. 

Es erscheint danach folgender Bildschirm: 

 

 

 
Klicken Sie danach auf [Start].  Es erscheint ein neues Fenster und weist die Person an, den Sensor in die Hand zu nehmen. 
Männer müssen den Sensor in die linke, Frauen in die rechte Hand nehmen. 
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Klicken Sie danach auf [Test beginnen]. Der Test startet danach und während 60 Sekunden werden über 240 

Parameter aufgezeichnet. Mit einem Klick auf [Abbrechen] kann der Test jederzeit vorzeitig abgebrochen 

werden.  

 

Sind die Tests abgeschlossen, erscheint folgendes Fenster: 

 

 
 
Klicken Sie danach auf [OK] und anschliessend auf [Sichern] 
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Sie gelangen danach sofort auf die Testresultate 

 

 

Nun können Sie die einzelnen Testergebnisse detailliert kategorienweise durcharbeiten. 
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Folgende Möglichkeiten stehen des Weiteren zur Verfügung 
 

 
 Bericht in voller Seitengrösse anzeigen 

 Protokoll (Bericht) als HTML Datei speichern 

 Protokoll (Bericht) als ZIP Datei speichern 

 Protokoll (Bericht) als PDF Datei speichern 

 Zurück zu den Daten 
 

Tests vergleichen 

Idealerweise wiederholen Sie einen Test alle 6 Monate. So können Sie überprüfen, ob allenfalls eingeleitete 

Massnahmen bei einer Mangelerscheinungen bereits Ihre Wirkung gezeigt haben. Wenn Sie Ergebnisse von 2 

oder mehr Tests vorliegend haben, so wählen Sie die entsprechende Person aus und danach 2 Tests und klicken 

Sie auf die Befehlsschaltfläche [Vergleich] 

 

 
 

 
 
Die angewählten Bereiche werden danach horizontal untereinander angezeigt und es bestehen folgende 
Möglichkeiten: 
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Der Bericht kann mit einem Klick auf die Befehlsschaltfläche [Drucken] ausgedruckt werden. 
 

 
Mit einem Klick auf [Speichern] wird der Vergleichsbericht als ZIP Datei gespeichert. 

 

 
Mit einem Klick auf [Zurück] gelangt man zu den Personendaten 
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Erklärung weiterer Funktionen 
 

 
 
Tipps 

Die Datenbank, welche der Software zugrunde liegt ermöglicht es, dass Sie auch selber Tipps eintragen zur 

Verbesserung bei Mangelerscheinungen. Dies sollten Sie aber nur machen, wenn Sie über entsprechende 

fachliche Kenntnisse verfügen. 

Klicken Sie dazu auf [Tipps], passen Sie die vorhandenen Texte an und klicken Sie auf [Speichern] 
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Daten sichern und wiederherstellen 
 

 
 

Das System unterstützt das Sichern und Wiederherstellen der aktuellen Datenbank, falls der Computer ein 

Problem hat oder von Viren angegriffen wurde. So können die kompletten Daten gesichert und vor Verlust 

geschützt werden. 

 Klicken Sie auf "Sichern" oder "Wiederherstellen" um in das entsprechende Menu zu gelangen, und klicken Sie 

auf "Start", um den Pfad, den Dokumentnamen oder das Sicherungsdokument zu definieren. 

 

 
 
Hinweis:  

Bei einer Wiederherstellung werden allenfalls vorhandene Daten überschrieben. Bitte seien Sie achtsam beim 

ausführen dieser Funktion. 
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Einstellungen 

 
 

 
Diese Funktion ermöglicht es, das Gerät optimal zu kalibrieren um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. 

 

 

Bericht Einstellungen:  
Legen Sie fest, welche Kategorien in einem Bericht erscheinen sollen. 
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Parameter-Einstellungen:  
In diesem Menupunkt können verschiedene Details zur Ausgabe festgelegt und angepasst werden. 
 

 
 
Empfindlichkeitseinstellung:  
Sollten Sie feststellen, dass der Sensor nicht optimal kalibriert ist, so können Sie die Empfindlichkeit mittels 
dieses Menupunktes einstellen. 
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Hilfe 
 

 
 

 

Der Menupunkt [Hilfe] in der Menuleiste zeigt eine kurze Erklärung, wie die Quanten Resonance Analyse 

funktioniert. 

 

 
 
 
  



Das offizielle Handbuch zur Erklärung der Quanten Resonanz Magnet Analyse 
 

 

 
© 2017 Vitaldatenmessung.ch   Seite 65 

Über 
 
 

 
 

 

Wenn Sie in der Menuleiste auf [Über] klicken, erscheint ein Fenster und Sie sehen eine kleine Definition der 

Quantenresonanz. 

 
 
   


